
Przed przyst�pieniem do u�ytkowania wyrobu, nale�y uwa�nie zapozna� si� z tre�ci� niniejszej 
instrukcji. Wyrób nale�y u�ytkowa� zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku 
w�tpliwo�ci dotycz�cych zastosowania wyrobu, nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac szpitalny charakteryzuje si� wysok� spr��ysto�ci� 
z jednoczesn� mo�liwo�ci� zginania w �ó�kach
z podnoszonym zag�ówkiem.
Materac o typowej d�ugo�ci 2 m w pe�ni spe�nia swoje 
zadania dla osób o wzro�cie od 1,6 – 1,9 m. Osoby o innym 
wzro�cie winny stosowa� �ó�ka i materace dostosowane do 
ich wzrostu.
Zastosowana pianka poliuretanowa o g�sto�ci w zakresie 
25-55 kg/m3 o gr. 6-20 cm w sposób wystarczaj�cy 
zapewnia odpowiedni komfort spania.
Przewidziane zastosowanie – zapewnienie warunków 
higienicznych pacjentom le��cym w szpitalu.

Zastosowanie2.

Po dostarczeniu materaca nale�y go odpakowa� z folii 
celem przewietrzenia. Specy�czny zapach mo�e 
utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie nale�y 
wie-trzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. Wymiar 
materaca nale�y dobra� odpowiednio do wewn�trznych 
wymiarów �ó�ka, w którym ma by� u�ytkowany.
W wersji z naci�ciami naci�cie w kszta�cie litery „V” b�d�ce 
w 1/3 d�ugo�ci materaca powinno zawsze znajdowa� si� 
po stronie górnej i bli�ej g�owy le��cego, gdy� tylko to 
u�o�enie umo�liwia prawid�owe u�o�enie materaca przy 
podnoszeniu podg�ówka �ó�ka. Natomiast naci�cie „I” tak�e 
b�d�ce w 1/3 d�ugo�ci materaca jednak od strony 
przeciwnej przy prawid�owej orientacji materaca znajdzie 
si� w okolicach udowej osoby �pi�cej, co umo�liwia 
regulacj� �ó�ka w tej stre�e.
Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu bezpo�rednio na 
pod�odze czy powierzchni pozbawionej otworów ze 
wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
W wykonaniu podstawowym materac posiada pokrowiec z 
dzianiny typu Interlock w kolorze niebieskim z mo�liwo�ci� 
prania w temp. 60st. C. W przypadku pokrowca 
zmywalnego i paroprzepuszczalnego (kolor bia�y) 
temperatura prania wynosi 95 st.C.

Pokrowiec paroprzepuszczalny zatrzymuje po stronie 
zewn. p�yny �zjologiczne. W przypadku zalania nale�y je 
mo�liwie szybko usun��. Pozostawienie ich mo�e 
powodowa� dodatkowe infekcje i pogorszenie zdrowia 
chorego. Zabrudzony pokrowiec pra� i dezynfekowa� 
zgodnie z wytycznymi okre�lonymi w pkt.4.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu
i skonsultowa� si� z lekarzem.

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- bawe�na, poliuretan, poliester (sk�ad tkaniny obiciowej)
- pianka poliuretanowa (sk�ad wk�adu materaca).

Przewidziane zastosowanie1.

Materac przeciwodle�ynowy przeznaczony jest dla osób 
ob�o�nie chorych i o ograniczonych mo�liwo�ciach 
ruchowych, u których poprzez d�ugotrwa�e le�enie w 
bezruchu tworz� si� odle�yny.
Materac przeciwodle�ynowy, dzi�ki specjalnemu 
sposobowi wyci�� tworz�cych bezdotykowe strefy z 
poduszkami powietrza, zmniejsza wielko�� kontaktu cia�a z 
materacem, a tym samym zmniejsza mo�liwo�ci 
powstawania odle�yn. Drugim niezwykle istotnym 
czynnikiem powoduj�cym powstawanie odle�yn jest 
wilgo�. Dlatego te� w wersji podstawowej zastosowano 
pokrowiec paroprzepuszczalny. Takie rozwi�zanie wk�adu 
w po��czeniu z pokrowcem paroprzepuszczalnym 
gwarantuje wysokie zabezpieczenie przed odle�ynami.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca nale�y go odpakowa� z folii 
celem przewietrzenia. Specy�czny zapach mo�e 
utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie nale�y 
wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac zalecany jest do stela�y regulowanych 
mechanicznie lub elektrycznie, co dodatkowo poprawia 
komfort spania i obs�ug� osób ob�o�nie chorych.
Materac u�ytkowa� wy��cznie od strony górnej z 
charakterystycznymi naci�ciami wyczuwalnymi dotykowo. 
Dodatkowo strona ta oznaczona jest etykiet� „Materac 
jednostronny. Na tej stronie �pij!!!”. Strona dolna nie ma 
w�a�ciwo�ci przeciwodle�ynowych.
Pokrowiec paroprzepuszczalny zatrzymuje po stronie 
zewn. p�yny �zjologiczne. W przypadku zalania nale�y je 
mo�liwie szybko usun��. Pozostawienie ich mo�e 
powodowa� dodatkowe infekcje i pogorszenie zdrowia 
chorego. Zabrudzony pokrowiec pra� i dezynfekowa� 
zgodnie z wytycznymi okre�lonymi w pkt.4.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

UWAGA! Materac przeciwodle�ynowy zmniejsza mo�liwo��, 
ale nie wyklucza w 100% powstawania odle�yn, poniewa� 
organizm ka�dego pacjenta jest inny pod wzgl�dem 
odporno�ci na odle�yny.

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Przewidziane zastosowanie1.

Wyrób medyczny przeznaczony dla pacjentów z 
inkontynencj�, ch�onie wydzieliny i wydaliny poprawiaj�c 
komfort i bezpiecze�stwo higieniczne. Wyrób sk�ada si� z 
bawe�nianej cz��ci ch�onnej oraz poliestrowej, 
nieprzemakalnej cz��ci spodniej. Elastyczne ta�my na 
naro�ach zabezpieczaj� wyrób przed przesuwaniem si�. 
Nak�adka dost�pna jest w asortymencie d�ugo�ci; w�a�ciwy 
rozmiar nale�y dobra� do wzrostu pacjenta (np. dla osób o 
wzro�cie 1,60-1,90m, w�a�ciwa jest nak�adka o d�ugo�ci 
2m).

Zalecenia u�ytkowe2.

Nak�adk� mocowa� na materacu przez naci�gni�cie 
elastycznych ta�m na naro�a materaca. Zabrudzon� 
nak�adk� nale�y zdj��, wymieni� na czyst�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu. Zachowa� 
szczególn� uwag� u pacjentów zagro�onych odle�ynami – 
kontrolowa� cz�sto stan nak�adki i wymienia� natychmiast 
po zamoczeniu.

Przechowywanie i konserwacja4.

W warunkach szpitalnych nak�adki mog� by� prane i 
dezynfekowane tak, jak pozosta�a bielizna szpitalna – 
zgodnie z protoko�em post�powania przyj�tym w 
placówce. W warunkach domowych nale�y kierowa� si� 
informacjami podanymi na wszywce.
Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy nak�adki.
– tkanina frotte 95g/m2 (poliester/bawe�na 20/80%), 
z pow�ok� PCV o ci��arze 130g/m2.
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Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, wiskoza (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny, w�ókno 

kokosowe (sk�ad wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 60 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e, w których 
odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni�
6,5 cm.
UWAGA! Materac nie mo�e by� zginany, ani stosowany 
ze stela�ami o ruchomych elementach.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „ZEUS” charakteryzuje si� bardzo wysok� 
twardo�ci� z jednoczesnym zachowaniem spr��ysto�ci. 
Efekt ten uzyskano dzi�ki zastosowaniu w cz��ci �rodkowej 
p�yty lateksowej, któr� ob�o�ono dwustronnie dwiema 
warstwami kokosu.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
twardych.
Po��czenie lateksu z kokosem gwarantuje zachowanie 
kszta�tów i parametrów u�ytkowych przy wysokim 
komforcie spania.
Zalecany jest przy niektórych schorzeniach kr�gos�upa (wg 
zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, poliester, we�na, pianka poliuretanowa, stal 

hartowana (sk�ad wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu. (wilgotno��: 30-75%, temperatura: -25 
- 70° C).
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 60 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u.
Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w których odleg�o�� 
pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 

pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „NIOBE” charakteryzuje si� bardzo wysok� 
elastyczno�ci� z jednoczesnym zachowaniem spr��ysto�ci 
poprzez zastosowanie oddzielnych kieszeni dla ka�dej 
spr��yny. Zastosowano tutaj spr��yny z siedmioma 
strefami twardo�ci, umo�liwiaj�ce stabilne, punktowe 
podparcie cia�a, bez wzgl�du na pozycj� spania. Warstw� 
spr��yn uzupe�niaj� bardzo elastyczne pianki, 
zwi�kszaj�ce odczucie komfortu. Z jednej strony spr��ysta 
pianka wysokoelastyczna zapewniaj�ca mocniejsze 
podparcie, z drugiej strony pianka termoelastyczna daj�ca 
efekt delikatnego otulenia poprzez dopasowanie si� do 
kszta�tów cia�a pod wp�ywem temperatury i obci��enia.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych dostosowuj�cych si� do kszta�tu cia�a 
(wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny WENUS

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, poliester, we�na, pianka poliuretanowa, stal 

hartowana (sk�ad wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 60 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u.
Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w których odleg�o�� 
pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 6,5 cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 

pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „WENUS” charakteryzuje si� bardzo wysok� 
elastyczno�ci� z jednoczesnym zachowaniem spr��ysto�ci 
poprzez zastosowanie oddzielnych kieszeni dla ka�dej 
spr��yny. Zastosowano tutaj spr��yny z siedmioma 
strefami twardo�ci, umo�liwiaj�ce stabilne, punktowe 
podparcie cia�a, bez wzgl�du na pozycj� spania. Spr��yny 
te ob�o�ono dwustronnie warstw� pianki poliuretanowej. 
Po��czenie pianki z bardzo elastycznymi spr��ynami 
gwarantuje dobre dopasowanie si� materaca do kszta�tów 
cia�a z zachowaniem parametrów u�ytkowych przy 
relatywnie niskiej cenie takiego materaca.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych dostosowuj�cych si� do kszta�tu cia�a 
(wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny JULIA

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, wiskoza (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, pianka poliuretanowa (sk�ad wk�adu 

materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu. (wilgotno��: 30-75%, temperatura: -25 
- 70° C).
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 30 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u.
Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w których odleg�o�� 
pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 

pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „JULIA” charakteryzuje si� wysok� 
spr��ysto�ci� z jednoczesnym dopasowaniem si� do 
kszta�tów cia�a. Jego wn�trze stworzone z dwóch rodzajów 
pianek: wysokoelastycznej i termo-elastycznej, zapewnia 
wysok� wygod� oraz doskona�e podparcie cia�a na ca�ej 
jego d�ugo�ci, bez wzgl�du na pozycj� spania. Dzi�ki 
zastosowaniu p�yty z pianki termoelastycznej, materac 
znakomicie podpiera cia�o, ale w �aden sposób go nie 
uciska, dzi�ki czemu nie blokuje przep�ywu krwi, 
gwarantuj�c tym samym lepsze ukrwienie komórek cia�a.
Konstrukcja materaca pozwala na zmienne korzystanie z 
dwóch twardo�ci materaca. Zalecany jest przy niektórych 
schorzeniach kr�gos�upa (wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny KRONOS

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, polipropylen, we�na, bawe�na (sk�ad tkaniny 

obiciowej)
- poliamid, w�ókno kokosowe, ko�skie w�osie, stal 

hartowana (sk�ad wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Pokrowiec �akardowy nie jest przeznaczony do prania. Nie 
nale�y go wówczas zdejmowa�. Dopuszcza si� jedynie 
punktowe chemiczne czyszczenie pokrowca za�o�onego 
na materacu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

zakaz prania

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� tylko miejscowo 
przy u�yciu benzyny lub 
�uorow�glowodorów

suszy� w pozycji poziomej

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie,
w którym znajduje si� materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e, w których 
odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni�
6,5 cm.
UWAGA! Materac nie mo�e by� zginany, ani stosowany 
ze stela�ami o ruchomych elementach.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Strona zimowa pikowana we�n� zalecana do spania w 
okresie zimowym. Strona letnia pikowana bawe�n� 
zalecana do spania w okresie letnim.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w su-chym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „KRONOS” charakteryzuje si� wysok� 
jednolit� na ca�ej powierzchni twardo�ci� z jedno-czesnym 
zachowaniem spr��ysto�ci poprzez zastosowanie spr��yn 
typu bonell i ob�o�enie ich p�ytami kokosowymi.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
twardych.
Zalecany jest przy niektórych schorzeniach kr�gos�upa (wg 
zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny SIRONA

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, lyocell, elastan (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, pianka poliuretanowa (sk�ad wk�adu 

materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 30 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 
cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 

pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „SIRONA” zbudowany z 5 pianek o 
zró�nicowanych g�sto�ciach, u�o�onych w 12 poziomych i 
5 pionowych stref twardo�ci, charakteryzuje si� idealnym 
dopasowaniem si� do kszta�tów cia�a, niezale�nie od wagi 
u�ytkownika. Dzi�ki po��czeniu wysokiej elastyczno�ci 
punktowej górnych warstw i odpowiedniej stabilizacji 
rdzenia, materac nie tylko zapewnia idealne dopasowanie, 
ale te� poprawia kr��enie krwi, niweluje nadmierny ucisk, 
zapewniaj�c pe�n� regeneracj� mi��ni, niezak�ócony sen i 
relaks.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych. Zalecany jest przy niektórych 
schorzeniach kr�gos�upa (wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny ATENA

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny, (sk�ad wk�adu 

materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje
 uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 
cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 

wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „ATENA” charakteryzuje si� bardzo wysok� 
spr��ysto�ci� z jednoczesnym dopasowaniem si� do 
kszta�tów cia�a. W zale�no�ci od ró�nego obci��enia przez 
cz��ci cia�a, w poszczególnych strefach materac posiada 
ró�n� twardo��. To rozwi�zanie uzyskano dzi�ki 
zastosowaniu siedmiostrefowej twardo�ci p�yty lateksowej.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych, wysoko spr��ystych. Zalecany jest przy 
niektórych schorzeniach kr�gos�upa (wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny CORA

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, lyocell (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, poliester, we�na, pianka poliuretanowa, 

lateks syntetyczny i naturalny, stal hartowana (sk�ad 
wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu (wilgotno��: 30-75%, temperatura: -25 
- 70° C).
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 
6,5 cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 

wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „CORA” zapewnia stabilne i punktowe 
podparcie cia�a, poprzez zastosowanie siedmio-strefowej 
spr��yny kieszeniowej o wzmocnionej konstrukcji. 
Mocniejsza budowa spr��yny usztywnia ca�o�� materaca, 
znacznie wyd�u�a jego �ywotno�� i sprawia, �e jest 
odporny na wy�sze obci��enie. Spr��yny ob�o�ono 
dwustronnie warstw� pianki poliuretanowej oraz lateksu. 
Po��czenie takie gwarantuje dok�adne dopasowanie si� 
materaca do kszta�tów cia�a z zachowaniem parametrów 
u�ytkowych przy wysokim komforcie spania.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych dostosowuj�cych si� do kszta�tu cia�a 
(wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny KLIO

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, pianka poliuretanowa, stal hartowana (sk�ad 

wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u.
Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w których odleg�o�� 
pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 6,5 cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w su-chym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 

wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „KLIO” charakteryzuje si� bardzo wysok� 
elastyczno�ci� z jednoczesnym zachowaniem spr��ysto�ci 
poprzez zastosowanie oddzielnych kieszeni dla ka�dej 
spr��yny. Spr��yny te ob�o�ono dwustronnie warstw� 
pianki poliuretanowej. Po��czenie pianki z bardzo 
elastycznymi spr��ynami gwarantuje dobre dopasowanie 
si� materaca do kszta�tów cia�a z zachowaniem 
parametrów u�ytkowych przy relatywnie niskiej cenie 
takiego materaca.
Zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych �rednio 
twardych dostosowuj�cych si� do kszta�tu cia�a (wg 
zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny ANDROMEDA

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, lyocell (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, poliester, we�na, lateks syntetyczny i 

naturalny, stal hartowana (sk�ad wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u.
Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w których odleg�o�� 
pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni�
4 cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w su-chym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 

substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „ANDROMEDA” charakteryzuje si� bardzo 
wysok� elastyczno�ci� z jednoczesnym zachowaniem 
spr��ysto�ci poprzez zastosowanie oddzielnych kieszeni 
dla ka�dej spr��yny. Zastosowano tutaj spr��yny z 
siedmioma strefami twardo�ci, umo�liwiaj�ce stabilne, 
punktowe podparcie cia�a, bez wzgl�du na pozycj� spania. 
Spr��yny ob�o�ono dwustronnie warstw� lateksu. 
Po��czenie takie gwarantuje dok�adne dopasowanie si� 
materaca do kszta�tów cia�a z zachowaniem parametrów 
u�ytkowych przy wysokim komforcie spania.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych dostosowuj�cych si� do kszta�tu cia�a 
(wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny DEMETER

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, lyocell (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny (sk�ad wk�adu 

materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 
cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 

wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „DEMETER” charakteryzuje si� bardzo wysok� 
spr��ysto�ci� z jednoczesnym dopasowaniem si� do 
kszta�tów cia�a. W zale�no�ci od ró�nego obci��enia przez 
cz��ci cia�a, w poszczególnych strefach materac posiada 
ró�n� twardo��. To rozwi�zanie uzyskano dzi�ki 
zastosowaniu siedmiostrefowej twardo�ci p�yty lateksowej.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
�rednio twardych, wysoko spr��ystych. Zalecany jest przy 
niektórych schorzeniach kr�gos�upa (wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny ENYO

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, lyocell (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, poliester, we�na, pianka termoelastyczna, 

pianka poliuretanowa, stal hartowana (sk�ad wk�adu 
materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w Materac 
nale�y transportowa� i przechowywa� w oryginalnym 
opakowaniu chroni�cym przed zabrudzeniem, 
zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wp�ywem 
czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu. (wilgotno��: 30-75%, temperatura: -25 
- 70° C).
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 
cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.

Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „ENYO” zapewnia stabilne i punktowe 
podparcie cia�a, poprzez zastosowanie siedmio-strefowej 
spr��yny kieszeniowej o wzmocnionej konstrukcji. 
Mocniejsza budowa spr��yny usztywnia ca�o�� materaca, 
znacznie wyd�u�a jego �ywotno�� i sprawia, �e jest 
odporny na wy�sze obci��enie. Warstw� spr��yn 
uzupe�niaj� bardzo elastyczne pianki, zwi�kszaj�ce 
odczucie komfortu. Z jednej strony spr��ysta pianka 
wysokoelastyczna zapewniaj�ca mocniejsze podparcie, z 
drugiej strony pianka termoelastyczna daj�ca efekt 
delikatnego otulenia poprzez dopasowanie si� do 
kszta�tów cia�a pod wp�ywem temperatury i obci��enia.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
twardych dostosowuj�cych si� do kszta�tu cia�a (wg 
zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.
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Materac rehabilitacyjny FIDES

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny (sk�ad wk�adu 

materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu. (wilgotno��: 30-75%, temperatura: -25 
- 70° C).
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 
cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „FIDES” charakteryzuje si� wysok� 
spr��ysto�ci� z jednoczesnym dopasowaniem si� do 
kszta�tów cia�a. W zale�no�ci od ró�nego obci��enia przez 
cz��ci cia�a, w poszczególnych strefach materac posiada 
ró�n� twardo��. To rozwi�zanie uzyskano dzi�ki 
zastosowaniu siedmiostrefowej twardo�ci p�yty lateksowej. 
Dodatkowo wysoka g�sto�� lateksu gwarantuje stabilne 
wsparcie cia�a oraz wi�ksz� trwa�o�� materaca.
Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych 
twardych, wysoko spr��ystych. Zalecany jest przy 
niektórych schorzeniach kr�gos�upa (wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.

INSTRUKCJA U�YTKOWANIA

Wydanie 1
Data wydania 01.10.2025 r

Materac rehabilitacyjny HADAR

Sk�ad surowcowy5.

Ze wzgl�du na mo�liwo�� nietypowych uczule� podajemy 
sk�ad surowcowy materaca:
- poliester, lyocell, elastan (sk�ad tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny, pianka 

poliuretanowa (sk�ad wk�adu materaca).

Przechowywanie i konserwacja4.

Materac nale�y transportowa� i przechowywa� w 
oryginalnym opakowaniu chroni�cym przed 
zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
wp�ywem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniem.
Wyrób nale�y przechowywa� i u�ytkowa� w 
pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i 
nadmiernego kurzu.
Procedur� prania pokrowca nale�y przeprowadzi� zgodnie 
z parametrami procesu konserwacji podanymi na 
wszywce. Poni�ej obja�nienia zastosowanych symboli:

pra� w temp. do 40 st.  C

nie suszy� mechanicznie

zakaz prasowania

zakaz wybielania

czy�ci� 
w czterochloroetylenie lub 
w benzynie

Przeciwskazania do stosowania3.

Nie mo�na u�ytkowa� wyrobu u osób, u których wyst�puje 
uczulenie na jakikolwiek sk�adnik wyrobu.

Zalecenia u�ytkowe2.

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac nale�y 
odpakowa� z folii celem przewietrzenia. Specy�czny 
zapach mo�e utrzymywa� si� przez kilka dni, w tym czasie 
nale�y wietrzy� pomieszczenie, w którym znajduje si� 
materac.
Materac jest przeznaczony do le�enia i musi znajdowa� si� 
na �ó�ku odpowiednio do niego dostosowanym. D�ugo�� i 
szeroko�� ramy �ó�ka musz� odpowiada� wymiarowi 
materaca. Niedopuszczalne jest u�o�enie wyrobu 
bezpo�rednio na pod�odze czy powierzchni pozbawionej 
otworów ze wzgl�du na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien le�e� na odpowiednio dobranym 
drewnianym stela�u. Wymagane s� stela�e spr��ynuj�ce, w 
których odleg�o�� pomi�dzy listwami jest nie wi�ksza ni� 4 
cm.
Materac mo�na stosowa� do stela�y z regulowanymi 
elementami.
Zaleca si� okresowe odwracanie materaca (przód-ty� oraz 
góra-dó�) co powoduje przed�u�enie �ywotno�ci.
Materac nale�y u�ytkowa� i przechowywa� w suchym 
pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wod�, nale�y go 
niezw�ocznie wysuszy�. Natomiast po zmoczeniu innymi 
substancjami, pokrowiec pra� i dezynfekowa� zgodnie z 
wszywk�.

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek dzia�a� 
niepo��danych, nale�y zaprzesta� u�ywania wyrobu i 
skonsultowa� si� z lekarzem.

Przewidziane zastosowanie1.

Materac typu „HADAR” zapewnia ergonomiczne podparcie 
cia�a, gwarantuj�c jednocze�nie mi�kki komfort i wsparcie 
ortopedyczne. Mi�kkie strefy amortyzuj� cia�o, �agodz�c 
ucisk oraz ból stawów i mi��ni. Strefy wspieraj�ce 
zapewniaj� naturalne wyrównanie kr�gos�upa do linii 
prostej.
Materac ten zaliczany jest do materacy reha-bilitacyjnych 
�rednio twardych. Jego konstrukcja pozwala na zmienne 
korzystanie z dwóch stron materaca o zró�nicowanej 
twardo�ci. Zalecany jest przy niektórych schorzeniach 
kr�gos�upa (wg zalece� lekarza).
Przewidziane zastosowanie: �agodzenie dolegliwo�ci 
bólowych kr�gos�upa i ko�czyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprz�t rehabilitacji leczniczej 
w u�yciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w u�yciu domowym zalecane stosowanie 
pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane 
stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub 
nak�adki higienicznej z mo�liwo�ci� prania w temp.95st.C.


